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Информационное письмо

Настоящим сообщаем, что фирма Sensus Slovensko a.s., Стара Тура, Словакия 

ирсдостваляст на теплосчетчики PolluCom И, 1*Х своим покупателям гарантию 2 года 

с даты поверки на заводе.

В г. Стара Тура, 27-го марта 2017 г.

Ярослав Дусала

Территорияьный Mei еджер
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE 
OF MEASURING INSTRUMENTS

Д ействительно  до 
« 01.. февраля 2013,.
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Внесены в Г осу дарственный
Теплосчетчики PoiluCom 2, реестр средств измерений 

PolluCom М, PoiluCom Е Регистрационный № QQj 
_____________________________________  Взамен № ___________

Выпускаются по технической документации фирмы «Sensus Slovensko.a.s.», Сло­
вакия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчики PoiluCom 2, PoiluCom М, PolluCom Е (далее - теплосчетчики) 
предназначены для измерения количества тепловой энергии в системах коммунального 
теплоснабжения при тепловой нагрузке до 0,1 Гкап/ч и температуре горячей воды до 
130°С.

ОПИСАНИЕ

Теплосчетчик - компактный прибор, состоящий из водосчетчика, парных плати­
новых термометров сопротивления и электронного тепловычислителя. Тепловычисли- 
тель установлен на корпусе водосчетчика.

PolluCom2 и PolluCom Е выполнен на базе водосчетчиков типа Е-Т QN с номи­
нальными расходами теплоносителя 0,6; 1,5 и 2,5 м3/ч, PolluCom М - на базе водосчет­
чиков типа A N I130 с номинальными расходами теплоносителя 3,5; 6,0 и 10 м3/ч.

Водосчетчик может быть установлен вертикально или горизонтально. Подшип­
ники крыльчатки изготовлены из сапфиров и закаленной стали. Вращение крыльчатки 
передается на тепловычислитель с помощью магнитной муфты. Датчик импульсов 
приводится в действие защищенным от постороннего воздействия механизма магнит­
ным сцеплением. Цена импульса на 1 литр обеспечивает высокое разрешение при из­
мерении расхода теплоносителя. Как только импульс принят тепловычислителем, циф­
ро-аналоговый преобразователь осуществляет его обработку.

Водосчетчик выполнен в нескольких исполнениях:
- горизонтальное исполнение с резьбовым соединением;
- вертикальное исполнение с резьбовым соединением;
- горизонтальное исполнение с фланцевым соединением.
Теплосчетчик работает с парными платиновыми термометрами сопротивления 

типа Pt 500. Термометр сопротивления обратного потока жестко вмонтирован в корпус 
водосчетчика. Термометр сопротивления прямого потока подключается с помощью эк­
ранированного кабеля длиной 1,5 м.

Питание микропроцессорного тепловычислителя осуществляется от литиевой 
батареи.

На жидкокристаллический дисплей выводится:
- количество тепловой энергии в MWh или GJ;
- объем в м3;
- текущий расход вл/чи тепловая мощность в kW;



- температуру в подающем и обратном трубопроводах в °С;
- время в часах;
- номер счетчика и т.д.
Каждые 24 часа тепловычислитель производит самотестирование, при котором 

могут быть определены, возможные посторонние вмешательства или неполадки. Теп­
лосчетчик обеспечивает измерение малых значений разности температур от 0,15°С. 
Прочный корпус и высокий класс защиты отвечают требованиям приборов отопитель­
ных систем.

Тепловычислитель может быть легко отсоединен от корпуса водосчетчика и ус­
тановлен на стене. Тепловычислитель изготавливается с интерфейсом для дистанцион­
ной передачи данных.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Типоразмер
PolluCom 2, PolluCom Е PolluCom М

Условный диаметр, мм 15 15 20 25 25 40
- наибольший Qmax, М3/ч 1,2 3 5 7 12 20
- номинальный Qn, м3/ч 0,6 1,5 2,5 3,5 6 10
- переходный Qb м3/ч 0,048 0,12 0,20 0,21 0,36 0,6
- наименьший Qmin, м3/ч 0,012 0,03 0,05 0,035 0,06 0,1
Потеря давления при On, не более, МПа 0,017 0,014 0,023 0,02 0,025 0,025
Пределы допускаемой относительной по­
грешности при измерении объема теплоноси­
теля в диапазонах расхода Q, %:

Qmin— Q  <  Qt ±5
Q? -  Q  ^  Qmax ±2

Диапазон температур теплоносителя, °С 5...130
Диапазон разности температур, °С 3...100
Пределы допускаемой относительной по­
грешности тепловычислителя, % при разности 
температур;
3°С < At <20°С ±1,5
20°С ^ At < 100°С ±1
Пределы допускаемой относительной по­
грешности теплосчетчика при разности тем­
ператур в подающем и обратном трубопрово­
дах, %
3°С ^  At <  10°С ±5
10°С £  At <20°С ±4
20°C£At<; 100°С ±2
Максимальное рабочее давление, МПа 1 6
Присоединительная резьба, дюйм /г" У2" У*9 1" I й 1 '/г"
Монтажная длина, мм
- горизонтальное исполнение
- вертикальное исполнение
- фланцевое

110
110

110
110

130
130

260
150
260

260
150
260

300
200
300

Масса, кг:
- резьбовое соединение
- фланцевое соединение

0,8 1,1 1,45 4 5 4
5

6,5
8,2



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на тепловычислитель и на титульный лист ру­
ководства по эксплуатации теплосчетчика.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Теплосчетчик, руководство по эксплуатации, методика поверки, принадлежно­
сти по заказу.

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется по "Инструкция. Теплосчетчик PolluCom фирмы "1п- 
vensys Metering Systems ". Методика поверки”.

Средствами поверки являются:
- поверочная установка с диапазоном расхода воды от 0,01 до 10 м /ч с погреш­

ностью не более ±0,5 %;
- генератор импульсов Г6-28 ЕХ2.211.026 ТУ;
- установка УТТ-бВ, температура О...ЮО°С, погрешность - ±0,03%;
- магазин сопротивления типа Р 4381 кл. точности 0,02.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Международная рекомендация МОЗМ №75. Теплосчетчики.
Техническая документация фирмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип теплосчетчиков PolluCom 2, PolluCom М и PolluCom Е утвержден с техниче­
скими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа 
и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Sensus Slovensko.a.s.», Словакия 
Адрес: Nam. Dr. Alberta Schweitzera 194,916 01 STARATURA 
Телефон: +421 32 7753231 
Факс:+421 32 7764110 
e-mail: info.sk@sensus.com

С описанием ознакомлен

Представитель фирмы 
«Sensus Slovensko.a.s.», Словакия

Sensus Slovensko a.s.
Dr. Alberta Schweitzera 194 

916 01 Start Turt

m
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РО С С Т А Н Д А РТ
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

Сведения об утвержденных типах средств измерений

Дополнительная информация доступна при нажатии на номер в Госреестре

Номер в 
Г осреестре

Наименование
СИ

Обозначение 
типа СИ

Изготовитель

Срок
свидетельства

или
заводской

номер

23558-02 Теплосчетчики
PolluCom 2, 
PolluCom М, 
PolluCom Е

Фирма "Sensus 
Slovensko 
a.s.", Словакия

01.02.2018

23558-02 Теплосчетчики
PolluCom 2, 
PolluCom М, 
PolluCom Е

Фирма "Sensus 
Metering 
Systems a.s.", 
Словакия

01.02.2013

23558-02 Теплосчетчики
PolluCom 2, 
PolluCom M, 
PolluCom E

Фирма 
"Invensys 
Metering 
Systems a.s.", 
Словакия

01.10.2007

16057-99 Теплосчетчики
PolluCom 2, 
PolluCom M

Фирма 
"Premex-IN 
a.s.", Словакия

01.12.2004

16057-99 Теплосчетчики
PolluCom 2, 
PolluCom M

Фирма 
"Spanner- 
Pollux GmbH", 
Германия

01.06.2004

14171-94 Теплосчетчики PolluCom

Фирма 
"Spanner- 
Pollux GmbH", 
Германия

01.09.1999

Поиск 

Номер в госреестре

Тип или наименование
PolluCom

Изготовитель

Найти Очистить

В разделе 6 документов

Сведения представлены по состоянию на 
01.05.2017 

Информация обновляется ежемесячно, 
описания типа- ежеквартально

ВНИМАНИЕ!
Методики поверки размещены в 

соответствии с имеющимися 
техническими возможностями.

Ответственность за содержание МП несет 
испытательный центр, утвердивший ее.

Сообщить о найденной ошибке

Опрос об удобстве интерфейса

*) До принятия Правил по метрологии ПР 
50.2.009-94 сертификаты (свидетельства) об 
утверждении типа средств измерений не 
выдавались

Дополнительная информация доступна при 
нажатии на номер в госреестре

8 6 .71.20160519
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